浓度计算：

1、 双击板布局，出现以下对话框：

[image: image1.png]wEEES
WIRILEE

U EE

RATHRRSIN
v SRR

B, B RERSRESHROMK

AT HTRIE  WFREST

LR e (St dEbEa) -

TERiBEAES 1

RS MRS 2

vIB&
FEHRATEMAATL CRE . 050 FHED
HEHE
SPLCL Gt 1 HRR. SPLc2 GtE 2 MRR. -
BN EG A

F=Fw ) |
FETTHES





通常我们选择背景、分析对照、标准曲线、样品等

2、 点击下一步，依次出现本底、分析对照、标准曲线浓度设定、样品设定等，只需要输入标准品的浓度以及样品的稀释度
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稀释度即样品稀释倍数。点击完成。

3、 根据样品板实际布板方式进行布板
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完成后点击确定，完成布板。

4、 双击点击数据处理
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可以进行相应的数据处理，如扣除本底、变量转换等（设置blank孔后软件会自动扣除本底）；
5、 点击标准曲线
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Y轴选择需要引用到标准曲线的数据
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选择曲线拟合的方法即拟合方程；
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数据导出，选择计算浓度，对于前面设置稀释度的实验，需要勾选浓度×稀释度。
点击确定即可完成设置，检测结束后可以找到对应的结果
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四参数分析

1、 双击板布局，出现以下对话框，
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由于我们没有标准曲线，所以选择样品，然后点击下一步：
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在“类型”里面选择“浓度”，输入我们的浓度，如下：
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点击完成，开始布局：
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                                                        复本表示复孔个数，点击右边的框调节微孔板中分布情况，布局。

完成后如下图：

[image: image15.png]& w5m

MRS AT D, A R AR o

100 62)

10 02)
333333 02)
111111 62)
0370389 62)
012346 (2)
00811521 (2)
00137173 02)

002)

£ SPL3 (15)

100 62)

10 02)
333333 02)
111111 62)
0370389 62)
012346 (2)
00811521 (2)
00137173 02)

002)

o shLe

0
333333
11111
0.570363
0.123455
00411521
00137173
0

i

.

FRISE
BF: 2 —

wE

BEHETR— 1D

SPL1:1 SPL1:2 SPL1:3 SPL1:4 SPL1:5 SPL1:6 SPL1:7 SPL1:8 SPL1:9
100 10 33333 11111 0.370370.123460.041... 0.013.. 0
SPL1:1 SPL1:2 SPL1:3 SPL1:4 SPL1:5 SPL1:6 SPL1:7 SPL1:8 SPL1:9
100 10 33333 11111 0.370370.123460.041... 0.013.. 0
SPL2:1 SPL2:2 SPL2:3 SPL2:4 SPL2:5 SPL2:6 SPL2.7 SPL2:8 SPL2:9
100 10 33333 11111 0.370370.123460.041... 0.013.. 0
SPL2:1 SPL2:2 SPL2:3 SPL2:4 SPL2:5 SPL2:6 SPL2.7 SPL2:8 SPL2:9
100 10 33333 11111 0.370370.123460.041... 0.013.. 0
SPL3:1 SPL3:2 SPL3:3 SPL3:4 SPL35 SPL3:6 SPL3.7 SPL3:8 SPL3:9
100 10 33333 11111 0.370370.123460.041... 0.013.. 0
SPL3:1 SPL3:2 SPL3:3 SPL3:4 SPL35 SPL3:6 SPL3.7 SPL3:8 SPL3:9
100 10 33333 11111 0.370370.123460.041... 0.013.. 0

1

12





点击确定，完成布板。

2、 数据处理部分：

双击数据处理，如下对话框：
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点击剂量响应-EC50：
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数据导入选择我们需要导入的数据；
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曲线拟合选择我们拟合的方程，我们实验选择非线性回归-四参数；
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数据导出部分，我们如图设置（对于有标准曲线的实验，我们可以选择计算浓度，来计算我们样品的浓度）：插入值部分，选择响应%，公式栏输入50，下方%插入报告可以用EC或者IC，根据实验需要决定，这样就能计算IC/EC50，最后点击确定。

3、 图像编辑：

在数据右侧选择“图形”：
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点击最上面的“编辑图形”，如下图：
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默认标题可以编辑图形的标题
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X轴部分，我们需要编辑X轴显示的坐标轴名称，以及比例显示方式，线性回归为自动即可，剂量效应曲线为对数，所以我们选择对数
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Y轴部分，同样可以编辑Y坐标轴的名称，其他可以默认，点击确定。

最终结果如下：

这里选择我们需要显示的样品
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如果想让我们将这次结果整合在一起，我们也可以实现，在上面的长方形框位置，选择“新建图形”，出现如下对话框：
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自定义一个名字，布局、X轴、Y轴设置如上面各曲线编辑。
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在曲线部分，将我们左边三个曲线添加到右边框中，点击确定：

当然选中一个曲线名称，点击右边框下面的编辑，可以自定义些曲线显示特征。
如果有些孔调点比较严重，我们可以在板布局中清除这个点布局即可。

我们的EC50这个可以在下面表格中找到，X轴值就是我们的EC50值，如下图：
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图形导出，点击右侧的Excel图标即可。
